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Abstrak.  Antena analyzer digital merupakan alat yang digunakan untuk mengukur impedansi antena. 
Agar antena dapat bekerja secara optimal, maka nilai impedansi antena dengan saluran transmisi harus sesuai. 
Jika Impedansi antena dan saluran transmisi tidak sesuai, maka akan mengakibatkan ketidak cocokan, sehingga 
menyebabkan terjadinya daya kembali (Reflected power) pada saluran transmisi, daya ini dalam teknik 
komunikasi radio dikenal dengan istilah Standing Wave. Jika masalah ini tidak segera diatasi akan 
mengakibatkan pada kerusakan perangkat pemancar dan tidak efektifnya energi (daya) yang diradisikan pada 
antena. Untuk dapat mengatasi permasalah ini maka dirancang dan dibuatlah SWR meter digital, yang 
merupakan bagian dasar dari antena analyzer. Komponen penting dalam SWR-meter ini adalah directional 
coupler yang berfungsi sebagai detector daya RF baik yang forward maupun yang reflected. Dari hasil 
pengujian yang telah dilakukan, perangkat ini dapat di-interface-kan pada sebuah personal komputer (PC), 
sehingga alat ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisa karakteristik suatu antenna 
pemancar. Dengan kemampuannya untuk terhubung dengan PC, maka hasil pengukuran dan pembacaan daya 
RF yang diteruskan (Forward) maupun yang kembali (Reflected) dapat diketahui secara cepat dan akurat 
dengan kemampuan pengukuran dari rentang frekuensi 140 sampai 149 MHz. 
Kata kunci : Antena analyzer,  SWR meter digital, dirrectional coupler, standing wave. 
1.  Pendahuluan 
Antena adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem komunikasi. Karena antena adalah 
sarana untuk menyebarkan atau menerima gelombang radio [1]. Untuk dapat berkerja secara optimal 
tentunya antena harus memiliki parameter yang sesuai dengan saluran transmisi[2]. Salah satu 
parameter yang harus sesuai antara saluran tansmisi dan antena adalah nilai impedansinya [3, 4]. Akan 
tetapi ketidak sesuaian antara impedansi antena dan saluran transmisi sering kali terjadi, sehingga 
mengakibatkan munculnya gelombang pantul (reflected wave) [5]. Sehingga perlu adanya suatu 
perangkat yang mampu melakukan pengukuran untuk mencocokkan (matching) karakteristik 
impedansi antena dengan saluran transmisi. Dengan cocoknya kedua impedansi  ini diharapkan energi 
yang disalurkan dapat secara maksimal dirasiasikan oleh antena. Salah satu alat ukur yang dapat 
digunakan untuk mengukur karakteristik impedansi antena adalah antenna analyzer [6]. Pada dasarnya 
antenna analyzer telah banyak dibuat dengan kemampuan pengukuran yang beragam, dari frekuensi 
yang rendah (HF) sampai dengan yang tinggi (UHF). Kemampuan pengukuran juga berpengaruh pada 
harga dari alat ukur tersebut, oleh sebab itu pada penelitian ini dibuatlah perangkat antenna analyzer 
digital yang dapat diantarmukakan dengan personal komputer (PC) dengan harga yang relatif lebih 
terjangkau. Dengan kemampuan yang dapat diantarmuka dengan PC maka hasil pengukuran juga 
dapat disimpan dan diolah untuk analisis selanjutnya. 
2. Pembahasan 
2.1. SWR meter Digital 
Dasar dari rangkaian antenna analyzer adalah alat ukur Standing Wave Ratio (SWR) meter. SWR 
meter umumnya dipasang diantara pemancar dan saluran transmisi yang terhubung dengan beban 
(load) atau dummy load [7], dan hasil pengukuran dari SWR meter dapat berupa analog maupun 
digital. Rangkaian dari SWR meter dan power meter terdiri dari directional coupler, pengkondisi 
sinyal, Microcontroler ATMega 16, LCD (liquid crystal display), Phase Lock Loop (PLL) Exiter, 
antenna atau dummy load dan Personal Computer (PC), dengan blok diagram sistem secara 
keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 1 berikut. 
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Bit Counter untuk  scan frekuensi exiter
 
Gambar 1. Diagram Blok Sistem 
 
Directional coupler berfungsi untuk mencuplik tegangan forward dan tegangan reverse, kemudian 
disalurkan ke rangkaian pengkondisi sinyal atau penyangga (buffer). Sinyal yang keluar dari rangkaian 
pengkondisi sinyal dihubungkan dengan pengendali mikro (microcontroller) untuk diolah sehingga 
dapat ditampilkan hasilnya dan juga dapat dihubungkan dengan PC untuk ditampilkan bentuk 
grafiknya. 
2.2. Jembatan Wheatstone 
Untuk analisis awal, anggap sebuah rangkaian detektor yang memiliki nilai impedansi setimbang, 
rangkaian ini merupakan gambaran dari saluran transmisi yang terhubung dengan sumber sinyal. 
Untuk menggambarkan rangkaian detektor yang dapat memiliki nilai tak terhingga, yaitu rangkaian 
terbuka atau nilai impedansi input dan saluran transmisi yang bernilai 50 ohm digunakanlah rangkaian 








 Gambar 2. Jembatan DC Wheatstone [8] 
Dari Gambar 2 jika nilai R2 dan R3 adalah saluran transmisi yaitu kabel coaxial 50 ohm, sedangkan 
R1 adalah impedansi input dari pemancar 50 ohm, maka dapat dicari nilai R4 yang merupakan 
impedansi output untuk menyeimbangkan titik a dan b agar kondisi tegangannya menjadi 0 (nol) 
berarti tidak ada daya yang dikembalikan. 
Dalam kasus ini beda potensial, V antara titik a dan b, adalah 
ba VVV  ……………………………………………………… (1) 
 Dimana : 
            Va = potensial titik a terhadap c 
            Vb = potensial titik b terhadap c 
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Nilai Va dan Vb sekarang dapat dicari dengan memperhatikan bahwa Va adalah hanya tegangan 









 ……………………………………………………… (2) 
Dengan cara yang sama Vb  adalah tegangan yang terbagi diberikan oleh [8], 











 ……………..………………………………………. (3) 
Dengan: 
  V   : tegangan sumber jembatan 
R1,R2,R3,R4 : resistor-resistor jembatan seperti diberikan oleh Gambar 2. 
Jika kemudian persamaan (1), (2), dan (3) dikombinasikan, maka beda tegangan atau offset tegangan, 


























 ......................................................................  (5) 
Persamaan (5) memperlihatkan bagaimana beda potensial melalui detektor adalah fungsi dari tegangan 
sumber dan nilai resistor. Karena tampilan yang berbeda dalam numerator Persamaan (5), dapat 
dijelaskan bahwa kombinasi khusus dari resistor dapat ditemukan yang akan menghasilkan perbedaan 
nol dan tegangan nol melewati detektor sehingga hasilnya adalah setimbang. Dari kombinasi ini, dapat 
dituliskan menjadi Persamaan (5) [8]: 
4123 RRRR   …………………………………………………..  (6) 
Persamaan (6) mengindikasikan bahwa kapan saja sebuah jembatan Wheatstone dipasang dan resistor 
diatur untuk detektor kesetimbangan, nilai-nilai resistor harus memenuhi persamaan yang 
diindikasikan. Walaupun tegangan sumber berubah, kondisi setimbang tetap dapat dipertahankan. 
Persamaan (5) dan (6) menekankan aplikasi jembatan Wheatstone untuk aplikasi proses kendali yang 
menggunakan detektor impedansi input bernilai tinggi. 
Karena sudah diketahui nilai R2 dan R3 yang berupa saluran transmisi yaitu kabel coaxial 50 ohm 
sedangkan R1 adalah impedansi input dari pemancar adalah 50 ohm maka perlu dicari nilai R4 yang 
merupakan impedansi output untuk menyeimbangkan. Dari persamaan (6), maka dapat disimpulkan 
bahwa nilai R4 atau impedansi output juga harus bernilai 50 ohm agar sesuai sehingga akan 
menyebabkan rangkaian dengan pola setimbang. Jika keadaan setimbang ini tercapai maka tegangan 
Vg akan bernilai nol (0). 
Jika R4 itu merupakan saluran transmisi beserta antenanya maka R4 = Z, padahal Z (Impedansi) sangat 













.)(  …………………………………………….  (7) 
XJRjZ .)(  ……………………………………………  (8) 
Dimana :  = 2 f 
Dari persamaan (7) diatas tampak bahwa nilai Impedansi (Z) sangat dipengaruhi oleh unsur frequency 
(f), atau dapat dinyatakan dengan: Z(j)  f. Sehingga jelas bahwa Nilai Z (Impedansi) sangat 
dipengaruhi oleh frekuensi kerja (fr) yang disalurkan pada saluran transmisi dan antenna. 
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2.3. Phase Lock Loop (PLL) 
Rangkaian Phase Lock Loop (PLL) yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah rangkaian pembagi yang 
disediakan oleh IC TC-9122 pada Radio Transceiver Icom IC-2N, dengan demikian penelitian ini 
memanfaatkannya untuk melakukan penyapuan frekuensi (Frquency Sweep) dengan memberikan 
umpan tegangan DC 5 Volt pada kaki no. 3 sampai dengan kaki no.14 (12 bit) secara simultan yang 
akan membentuk frekuensi keluaran dari 140 MHz sampai dengan 149 Mhz, karena perubahan 
frekuensi yang di inginkan hanya pada orde satuan Mhz, maka kaki-kaki yang di umpan tegangan DC 
5 Volt secara simultan hanya kaki no. 3 sampai dengan kaki no. 6 saja (4 bit), yang berasal dari 
Mikrokontroler ATMega 16. Namun bila diinginkan perubahan frekuensi hingga pada orde 10 kHz, 
maka semua kaki dari no. 3 sampai no. 14 di operasikan sebagai masukan Sweep Frequency. 
Rangkaian PLL secara lengkap dapat diperlihatkan pada Gambar 3 berikut. 
 
 
Gambar 3. PLL IC TC-9122 [9] 
 
2.4. Hasil Pengujian  
Dari pengukuran yang dilakukan untuk frekuensi yang berubah dari 140 sampai dengan 149 MHz 
dengan panjang antenna 51,02 cm dengan type antenna Groundplane seperempat lambda (1/4 ) yang 
menggunakan kabel transmisi Coaxial RG-58 sepanjang 4 meter (2). Maka didapatkan hasil 
pengukuran untuk nilai SWR seperti yang dipelihatkan pada Tabel 1 berikut.   
Tabel 1. Hasil Pengujian Perubahab Frekuensi Terhadap Nilai SWR 
F(Mhz) 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
SWR 1,21 1,14 1,11 1,11 1,11 1,10 1,05 1,04 1,08 1,16 
 
Dari data pada Tabel 1 diatas, dapat digambarkan dalam bentuk grafis seperti pada Gambar 4 berikut: 
Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2018  ISSN 2085-4218 
Tema A - Penelitian  ITN Malang, 3 Pebruari 2018 
 
148 | SENIATI 2018 – Institut Teknologi Nasional Malang 
 
Grafik 4. Hubungan Frekuensi dan SWR untuk Panjang Antena Yang Tetap 
3. Simpulan  
Dari hasil pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat antena 
analyzer digital yang dikembangkan dari alat SWR dapat mengukur untuk rentang frekuensi kerja dari 140 
sampai dengan 149 MHz. Pada saat mengukur SWR dengan panjang antena 51,02 cm, didapatkan nilai SWR 
terendah 1,04 pada frekuensi 147 MHz. 
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